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Am Forum 2, 85350 Freising

Akkreditierung fur Hygienetests durch Deutschen Akkreditierungsdienst
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BEGUTACHTUNG

Verifizierung der Reinigbarkeit
Drehgeber Typ WDG 58V
nach den EHEDG-Empfehlungen
Zusammenfassung des Berichts 123/08.11.2006

Firma Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
65366 Geisenheim

Der gesamte Bericht umfasst 11 Seiten und 2 Abbildungen.
Grundsatzlich kann festgestellt werden, dass die Gestaltung des Drehgebers gemal den

Empfehlungen der EHEDG reinigungsgerecht ist. Er befindet sich typischerweise im Spritz-
bereich oder nicht-produktberiihrten Bereich. Die Konstruktionsdetails und die Oberflachen

genlgen groflitenteils den Anforderungen fir produktberiihrte Bereiche. Das zugrunde geleg-
te Dokument Nr. 8 der EHEDG spiegelt den Stand der Technik wieder.

Freising-Weihenstephan, 15.12.2006

DAR-Registriernummer: DAP-PL-3148.00
Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025:2000 far:
»mikrobiologisch-hygienische Untersuchungen an

I! Deutscher
Akkreditierungs
Rat
Maschinen und Apparaten der Lebensmittelverarbeitung*

Eine auszugsweise Wiedergabe bzw. Verwendung des Gutachtens ist nur mit
Genehmigung des Lehrstuhls flir Maschinen- und Apparatekunde zulassig.




